
操作說明

撕開外包裝1 取出採檢棒及運送管
*建議可備管架，放置運送管

2

將軸傾斜，紅色斷
點靠近運送管邊緣，
以180度角彎曲

3 輕輕旋轉採檢棒軸，
完成斷損，折下的
手柄區域丟棄至適
當處理容器中

4

旋緊運送管蓋5 標示患者資訊，
將檢體送至實驗室

6

包裝內含
2 ml Cary-Blair medium        
1支絨毛採檢棒

為避免污染，手持採檢棒區域為紅色斷點以上(如虛線位置)，
勿觸碰斷點以下區域

採檢完成後，旋開運送管蓋，將採檢棒放入運送管中。
旋開管蓋時，確保勿將介質灑出。

注意事項


